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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

خلل في جودة المستحضر  والمتضمن وجودلهيئة العامة للغذاء والدواء إلى االوارد  غإشارة إلى البلا        

االتالي:

 الشركة الصانعة رقم التشغيلة رقم التسجيل الاسم التجاري 

Lidocaine Hydrochloride  

Injection USP 2% W/V 
 .GRL16B0920 Roselabs Bioscience LTDاغير مسجل

، وبعد التحقق المستحضر عبواتاحدى  جسم غريب داخلوجود حيث تمثلت مشكلة الجودة في         

ا.عدم مطابقة العينة للمواصفاتاللزمة تبين لبلغ وإجراء الفحوصات من ا

لذا آمل من معاليكم/ سعادتكم توجيه جميع الجهات الطبية التابعة لكم بإيقاف استخدام       

 بأنه قد تم هملدي اأعله حال توفرهالتشغيلة 
ً
االشركة بسحبها من جميع الجهات المستفيدة. توجيه، علما

 

 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

 

 

ا
 


