
تلتالنتلنا  

 تعميم()

 (DECAPEPTYL CR 3.75MG SYRINGEمستحضر ) من جميع التشغيلاتالموضوع: سحب 

 (FERRINGمن إنتاج شركة )

 

 هـ1444/ 23/08تاريخ:             ع/20751 رقم:

 

 ،،وبركاته،السلام عليكم ورحمة الله 

( الألمانية الذي FERRINGوالمتضمن تقرير شركة ) والدواءهيئة العامة للغذاء الى الالبلاغ الوارد  إشارة إلى

 يشير إلى وجود خلل في جودة المستحضر أدناه: 

 الشركة الصانعة رقم التشغيلة رقم التسجيل الاسم التجاري 

DECAPEPTYL CR 3.75MG 

SYRINGE 
3-367-01 U14873C FERRING 

التعبئة مما قد يؤثر على مستوى العقامة حيث تمثل الخلل في حدوث ثقب في مغلف الإبرة أثناء عملية 

(sterilityبسحب التشغيلة من السوق المحلي 
ً
  .( واتخاذ الشركة قرارا

 

التشغيلة لذا آمل من معاليكم/ سعادتكم توجيه جميع الجهات الطبية التابعة لكم بإيقاف استخدام       

 بأنه قد تم هلدي احال توفره أعلاه
ً
 جميع الجهات المستفيدة. الشركة بسحبها من توجيهم، علما

 

 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،
 


